
Лизирующий буфер ,
800 мкл

Магнитный сорбент, 
20 мкл

ВКО, 20 мкл 
(опционально)

Раствор для отмывки,
500 мкл

Элюирующий буфер , 
100 мкл

Готовая к использованию 
ДНК/РНК

Загрузить планшеты и насадки на магнитные стержни 

в соответствующие позиции прибора

Запрограммировать выделительную станцию

Конец протокола

Моча, мазки/соскобы слизистых оболочек урогенитального 
тракта, бронхоальвеолярныи лаваж, 100 мкл /
Мазки носоглотки и/или ротоглотки , 200 мкл
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Раствор для отмывки,
500 мкл
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